QUANTOFIX® Acido peracetico 50

Descrizione:

Strisce analitiche per la determinazione semiquantitativa del APA (acido peracetico,

CH3COOOH) in soluzione. L'acido peracetico viene impiegato come disinfettante ecologico

p. es. nell'industria alimentare e delle bevande nonché nei settori cosmetico, farmaceutico e

medico. Per questo motivo il presente test € idoneo anche per I'analisi dell’acido peracetico

e del perossido d’idrogeno residui in soluzioni di risciacquo degli apparecchi dialitici.

Range di misurazione:

Misurazione visiva

5-50 mg/L di acido peracetico

Variazioni di colore:

0-5-10-20- 30 - 50 mg/L di acido peracetico

*Queste strisce analitiche non devono essere utilizzate insieme a QUANTOFIX® Relax nel
settore medico.

Contenuto:

1 confezione in alluminio contenente 100 strisce analitiche

Principio di reazione:

Nella zona reattiva della striscia I'acido peracetico reagisce un’ammina aromatica, dando
origine ad un prodotto dell’ossidazione di colore blu.

Indicazioni generali:

Estrarre dalla confezione soltanto il numero di strisce analitiche necessario per la misura.
Dopo il prelievo, richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare con le dita il
settore di carta reattiva sulla striscia.

Istruzioni per l'uso:

1. Immergere la striscia per 1 secondo nella soluzione da analizzare.

2. Scuotere la striscia per eliminare il liquido in eccesso.

3. Attendere 5 secondi.

4. Quindi confrontare immediatamente la zona reattiva con la scala cromatica e leggere il
valore piu vicino alla colorazione rilevata (precisione di lettura: + %2 campo cromatico).

Il colore assunto dalla zona reattiva pud modificarsi ulteriormente dopo la lettura. Pertanto,

per ottenere risultati corretti, &€ importante portare a termine l'interpretazione del risultato nel

momento indicato. Non considerare le ulteriori modificazioni del colore, che si sono verifica-

te oltre al tempo di reazione (5 secondi).

Controllo di qualita:

Per il controllo della funzionalita delle strisce analitiche utilizzare una soluzione di acido pe-
racetico con una concentrazione pari a 20 mg/L. Per prima cosa preparare una soluzione
di 2000 mg/L di acido peracetico, riempendo un contenitore graduato con 1,115 mL di acido
peracetico al 39 % e con 250 mL di acqua distillata. Quindi diluire 5 mL della soluzione ori-
ginaria con 500 mL di perossido d’idrogeno in soluzione (circa 2000 mg/L) (= 20 mg/L APA).
Eseguire la misurazione con le strisce analitiche immediatamente dopo la preparazione del
campione di controllo. Se la soluzione di controllo produce un risultato negativo anche dopo
la ripetizione del test, smaltire le strisce inutilizzate rimanenti. Anche in caso di analisi di un
controllo negativo (immersione della striscia in acqua distillata), non deve verificarsi una co-
lorazione bluastra. La causa di entrambi questi errori puo essere il superamento della data
di scadenza della striscia analitica, il periodo di apertura troppo prolungato della confezione
delle strisce oppure la conservazione non appropriata di queste ultime.

Interferenze:

In presenza di un pH pari a 2-9, la reazione dipende del valore pH della soluzione analitica.
Soluzioni fortemente acide devono venire tamponate con sodio acetato; soluzioni alcaline
devono essere invece regolate su un pH pari a 5-7 utilizzando acido citrico. Il test risulta
positivo anche in presenza di altre sostanze fortemente ossidanti (p. es. alogeni e ossidi
degli alogeni).

Magazzinaggio e conservabilita:

Proteggere le strisce analitiche dall’esposizione diretta ai raggi del sole nonché dall’'umidita.
Conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto (La temperatura di magazzinaggio
non deve essere superiore ai +30 °C).

In casa di magazzinaggio corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili fino alla data di sca-
denza riportata sulla confezione.

Avvertenze:

Il tappo del contenitore contiene un disidratante innocuo per la salute. In caso di ingestione
accidentale, bere acqua abbondante.

Smaltimento: le strisce analitiche usate possono essere smaltite nei rifiuti domestici.

C€

Misurazione reflettometrica *
5-50 mg/L di acido peracetico
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CHIMIT

C € Diese Teststreifen entsprechen der Richtlinie fir Medizinprodukte 93/42/EWG / These
test strips conform to the Medical Device Directive 93/42/EEC./Ces languettes test sont
conformes a la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux /Tiras reactivas
fabricadas en conformidad con la directiva de productos sanitarios 93/42/CEE./ Deze
teststrips voldoen aan de richtlijn voor medische producten 93/42/EEG./Le presenti
strisce reattive sono conformi alla direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici. / Te paski
testowe sg zgodne z dyrektywa dla wyrobéw medycznych 93/42/EWG.
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